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Jednoduché, spolehlivé, přenosné, bezbolestné! 

Umístěno 

ve stíněné 

krabičce 

LED blikající 

v rytmu srdce 



O projektu 

O funkci obvodu se stará čtyřnásobný operační zesilovač TL084. 

Na vstupu je diferenční zesilovač, za kterým následuje notch 

filtr, který potlačuje síťové rušení. Jelikož je snímaný signál 

velmi slabý, je za výstupem notch filtru zařazen další zesilovač. 

Zařízení je vybaveno dvěma stíněnými kabely, které se připojují 

na jednorázové elektrody a celé je umístěno ve stíněné krabičce. 

Obvod je dále doplněn o LED blikající v rytmu srdce. 

 
Schéma zapojení DPS 

Návod 

1) Zařízení připojte na baterku  

2) Připevněte si na tělo elektrody: 

+  levá noha,   −   pravá ruka,  GND pravá noha  

3) Průběh srdeční činnosti sledujte na obrazovce 

počítače  
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